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INTRODUCCION

La Actigrafia es una exploracion cada vez mas utilizada y apreciada en los laboratorios
de suefio, su mayor ventaja es el facil uso, bajo coste y permitir registro prolongados
en el tiempo lo cual hace posible valorar al paciente en condiciones ambulatorias sin
interferencias sobre la actividad normal. Se considera una herramienta de gran utilidad
para el control y seguimiento de alteraciones circadianas e insomnio, asi como evitar falsos
positivos en la valoracion de exploraciones de somnolencia diurna como el Test de latencia
multiple de suefio y test de Mantenimiento de vigilia.

El mayor inconveniente de la actigrafia radica en la dificultad de extrapolar datos de
actividad-reposo en suefio vigilia y aunque existen algoritmos complejos adaptados para
ello, no consiguen subsanar totalmente los posibles falsos negativos o positivos.

Esta guia pretende profundizar en el conocimiento tecnoldgico y de funcionamiento del
actigrafo asi como revisar las indicaciones de uso en las unidades de suefio, mediante
un enfoque practico para que cualquier profesional interesado en realizar este tipo de
exploraciones encuentre los conocimientos suficientes para ello existentes hasta la fecha en
la literatura. Sin olvidar que no se trata de una exploracion que pueda sustituir a cualquiera
que registre grafo-elementos de suefio, es por ello que también debemos considerar las
limitaciones de dicha exploracidn.
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1. ASPECTOS TECNICOS

Desde los afios 80 la actigrafia se ha mostrado como una técnica de gran utilidad para estudiar el ciclo vigilia/suefio o patréon
vigilia-suefio, la principal ventaja de su uso, cuando la comparamos con el Gold standard, la polisomnografia, es que puede
monitorizar de forma continuada las 24h diarias, durante dias, semanas o mas.*

Los primeros actigrafos fueron desarrollados a principio de los afios 70 23, época en qué Kripke y sus compafieros hicieron
las primeras publicaciones sobre la fiabilidad del uso de la actigrafia para la evaluacion del suefio *° .

Desde esta época hasta la actualidad, hemos asistido a una importante evolucidn tecnolégica. Hoy en dia los actigrafos son
muy distintos y sus métodos de adquisicion, procesamiento e integracion de la sefial también. En este capitulo abordaremos
con un poco mas de profundidad las bases tecnoldgicas de esta exploracion.

1.1 - Adquisicidon de datos

Mecanicamente, la primera generacion de actigrafos fueron detectores de movimiento threshold, es decir, que solo
detectaban movimiento por encima de un determinado threshold/nivel, eran no lineales y no eran lo suficientemente
sensibles para detectar pequefios movimientos®. También tendian a saturar con niveles modestos de movimiento. Algunos
de los actigrafos mas recientes detectan el movimiento con acelerémetros en uno o mdltiples ejes del espacio®, tienen
detectores de luz, botdon de eventos, algunos de ellos también sensor de temperatura y otros también, la posibilidad de
incluir en el dispositivo escalas auto-administradas para completar el estudio.

1.1.1 - Acelerometro

Los acelerometros son transductores de sefial, produciendo una carga eléctrica proporcional a la fuerza aplicada.
Actualmente son utilizados en actigrafia 2 tipos de acelerémetros, los de tipo piezoeléctrico y los de tipo MEMS (Micro
Electro-Mechanical Systems).

Los elementos piezoeléctricos se encuentran comprimidos por una masa, sujeta al otro lado por un muelle y todo el
conjunto dentro de una “caja”. Cuando el conjunto es sometido a vibracion, el disco piezoeléctrico se ve sometido a una
fuerza variable, proporcional a la aceleracion de la masa. Debido al efecto piezoeléctrico se desarrolla un potencial variable
que sera proporcional a la aceleracion.

Los mas avanzados, de tipo MEMS, detectan movimiento en los tres ejes del espacio, son solo un chip de silicio, incluyendo
en el mismo la parte electrdnica que se encarga de procesar las sefales. El principio de operacion de estos acelerémetros
de tecnologia MEMS estd basado en el traspaso térmico, por conveccion natural. Estos sensores miden cambios internos
de la transferencia de calor causada por la aceleracion, ofreciendo ventajas significativas sobre el empleo de una estructura
tradicional sélida de masas de prueba, ya que la masa de prueba en el disefio de los sensores MEMS son moléculas de gas,
las estructuras moéviles mecanicas son eliminadas dentro del acelerémetro.

Housing

Seismic
Mass

atomic no 14
atomic wt 28.0855

Fig.1 - Ejemplo de um acelerémetro tipo MEMS
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Este tipo de sensores tiene otra ventaja también pues la sefial ya esta digitalizada.

Después de que el movimiento se traduce en una sefial eléctrica analdgica (los de tipo piezoeléctrico), esta se digitaliza y es
almacenada. Algunos aspectos de estos procesos son programables por el usuario, como la duracién de la época sobre la
cual la actividad es acumulada y almacenada.

Existen también otros aspectos de la digitalizacion, incorporados en el dispositivo, que son también muy importantes,
como la tasa de muestreo (nimero de veces que la sefial es captada en 1 segundo). Actualmente la tasa de muestreo de los
actigrafos disponibles es entre 30 y 100 Hz.

1.1.2 - Sensor de Luz

La mayoria de los actigrafos comercializados hoy en dia contienen un sensor de captacion de luz ya integrado. Esto
supone un valor afiadido, pues conocer la exposicion de luz recibida nos ayuda en la valoracidon de multiples situaciones y
enfermedades. Los mas avanzados, ademas de captacion de luz blanca permiten también la captacién de los 3 espectros de
luz RGB (red, green y blue). Esto se consigue mediante un sensor integrado en el actigrafo sensible a multiples longitudes
de onda de luz (400-700 nm).
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Fig.2 - Longitudes de onda de luz captadas normalmente en actigrafia

Los sensores captan la luz en raw data, y después esa informacion se traduce en luminancia (entrada de luz blanca y azul)
medida en Luxes (Lumens/m2), Irradiancia (entrada de colores y luz blanca) medida en pW/cm2 y por dltimo Flujo de
fotones (entrada del sensor de color individual) medida en fotones/cm?2.

A continuacién mostramos diferentes tipos de luces a que estamos acostumbrados y sus diferentes intensidades.

CONDICION ILUMINACION (LUX)

Luz solar 107,527
Plena luz del dia 10,752
Dia nublado 1,075
Dia muy oscuro 107
Crepusculo 10.8
Crepusculo profundo 1.08
Luna llena .108
Cuarto de luna .0108
Luz de las estrellas .0011
Noche Cubierto .0001

Tabla 1 - Ejemplos em Lux de varias condiciones de iluminacion durante el dia.
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1.2 - Procesamiento de datos

Un componente clave es como se digitaliza la sefial analdgica: tiempo por encima del threshold, cruces por cero o integracién
digital (ver Figura 3).

La estrategia de “tiempo por encima del threshold” cuenta acumulativamente la cantidad de tiempo por época que el nivel
de la sefial producida en respuesta a movimiento esta por encima de cierto threshold (cominmente de 0,1 a 0,2 g). Dos
potenciales problemas de este tipo de integracion son que el grado en que la amplitud es superior al threshold se ignora
y que la aceleracion del movimiento no se refleja. El “método de cruce por cero” cuenta el nUmero de veces por cada
época que el nivel de sefial de actividad cruza cero (o muy cerca de cero). Tres posibles limitaciones con este enfoque son
que la amplitud del movimiento se ignora, no se registra la aceleracion de los movimientos y que los artefactos de alta
frecuencia pueden considerarse potencialmente movimiento significativo. La “integracion digital” implica que el muestreo
de la sefal de salida del acelerdmetro sea analizado a una tasa alta, calculando luego el area bajo la curva para cada época.
La rectificacion de la sefial analdgica duplica la cantidad de datos disponibles para analizar. La integracion digital refleja la
aceleracion y la amplitud del movimiento, aunque la duracidn y la frecuencia de los movimientos no se muestran.

Tiempo por encima del threshold Integracion digital

Cruces por cero

ﬂ/l/—\/\n/\r\

Fig.3 - Ejemplos de los varios tipos de digitalizacion de la sefial - adaptado de Anacolia-Israel S, et al - The role of actigraphy
in the study of sleep and circadian rythms - Sleep 2003 May, 1,26(3)342-92.

Después de la adquisicion y digitalizacion, se prosigue con la transduccidon del movimiento. Los valores de movimiento,
captados a cada segundo son traducidos en counts de actividad, medida que es comparable a los G’s de aceleracién. Cada
segundo, dependiendo de la tasa de muestreo, el movimiento es analizado x veces al final de cada época, programada por el
usuario, obtenemos un nimero de counts correspondiente a la suma de los counts de todos los segundos de la época. Esos
datos quedan almacenados en el actigrafo hasta que sea descargado. Cuando es descargado cada equipo aplica su algoritmo
antes de dejar los datos disponibles.
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Después de descargar los datos, se origina una tabla similar a que ponemos a continuacion.

Egocthy-Epach Lisk Msrier ool e Lt
Lirsz Caos Time: iy s Winve Light S s Irvieresl Shabes
1141 12409-2007 PR i H L] A o 5.3 | KCTIVE
1142 I209-2007 EL 3G 555 o B.2 1 RCTIVE
1143 i249-2007 EL 30 "] o B.7 1 ECTTVE
115 £248-x07 ELE3N » o .5 1 AOTTVE
1144 240-2007 ThRn0 40 a a7 1 ACTOE
119 T2408-2007 ThER P 4 .2 1 ACTIE
L347¥ 2403007 F1: X800 5] o .3 i ACTE
114 224083-2007 FAEEL K 110 o 0.0 1 ACTTNE
1149 12408-2007 FARk L] 3= o 0.5 1 AOTIVE
1150 12409-2007 FARE ] ] o 15 1 KRCTIVE
1151 £2409-2007 ELIFR00 09 o L7 1 KCTTVE
1153 2408-X07 L35 0 o) o L9 1 ARCTTVE
113 £240-xar L Q o R 1 AT
1154 2408-2007 TN =] a L& 1 ACTHE
135§ I30h-2007 TLEn0g i o 0.2 1 ACTIE
1155 1240832007 FAERFE L o 0.8 1 BCTTE
1157 124032007 FAEk- L 5 1 PMarker} 0.0 1 ACTINE
1153 12409-2007 Tl 3 a o 0.0 L BOTIVE
1159 12409-2007 L0 a o Do 1 RCTTVE
L350 2408-2007 FLiFh 30 a o 0o 0 REST-5
F L} 248-x07 L0 L} o na L] REST-5
HELA £240-x07 PRl Y Q o e L] RESTS
L3k} 2007 T1:43:00 4 0 K] L RESTS
1364 T248-2007 FIELHE & 4 4 ] L BESTS
1365 12402007 FAELFL L a a ] [ BESTS
L1365 12408-2007 FALL P a o i} L] RESTS
1367 12409-2007 FARLE LT a o 0.0 L] REST-5
1363 209-2007 L 3 a o 0o L] REST-S
L3169 £2409-2007 LD a o na L] REST-5
L1 £249-x07 ¥ Q o 0o L] REST-5
(FiH] 2007 P L H Y Q Q ne L] RESTS
117 T248-2007 Tleai: i 4 4 0.0 L EESTS
1173 202007 Friho i} 1} o 0.8 ] EESTS
L1 224082007 FAEL T a o 0.8 [} BESTS
1175 12409-2007 FAEL P ] a o 0.0 L] RESTS
117% 2409-2007 FARL P ] a 0 0o L] REST-5
1177 12409-2007 L0 a o 0o L] REST-S
1173 249-207 PR L} o na L] REST-5
iy £240-x07 PRl ] Q o 0o L] REST-S
118 T2408-2007 T - a 0.0 1 RESTS

Tabla 2 - Ejemplo de una tabla que contiene los datos de actigrafia en RAW.

En la imagen se puede verificar la época, fecha, hora, el niUmero de counts de actividad, la exposicion a luz, si se presiono el
botdn de eventos y si se valora como despierto o dormido.
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La traduccidn grafica de la referida tabla origina lo que se denomina de actograma que mostramos a continuacion.
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Fig.4 - Ejemplo de un actograma

En el actograma podemos verificar varios parametros:

e Actividad (negro)

e Exposicion luz (amarillo)

e Boton de Eventos (Flecha azul)
e Periodo de descanso (azul claro)
e Periodo de suefio (azul oscuro)
e  (Clasificacion Vigil (Rojo)

e  (Clasificacion Suefio (Blanco)
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2. INDICACIONES DE USO

La actigrafia determina la evaluacién del suefio y la vigilia a lo largo de multiples dias, por lo que se utiliza principalmente
en los trastornos del ritmo circadiano y en el insomnio (1). Sin embrago, existen otros trastornos en los que puede ser util,
como para controlar la evolucién del sindrome de piernas inquietas o los movimientos periddicos de extremidades (2).

La Academia Americana de Medicina del Suefio (AASM) recomienda la utilizacion de la actigrafia en una unidad de suefio en
tres grandes bloques, para evaluar ciertos trastornos, para evaluar su tratamiento y en situaciones especiales (1).

2.1. Uso de actigrafia en la evaluacidn de trastornos del sueiio.

1. Determinacion de patrones de suefio, tanto en sujetos sanos, como en pacientes con sospecha de
algun trastorno de suefio.

La actigrafia genera patrones de reposo-actividad a lo largo de varios dias y de este modo, permite estimar los ciclos
suefio-vigilia, tanto en poblacidon sana como con sospecha de trastorno del suefio. A través de los registros de actigrafia
se ha intentado estimar la latencia de suefio, la eficiencia de suefio y el tiempo total de suefio, y correlacionarlo con los
obtenidos con la polisomnografia (PSG). Hay varios estudios a este respecto que muestran resultados contradictorios. Sin
embargo, parece que la mayoria, a excepcion de uno (3), coinciden en que el tiempo total de suefio medido por actigrafia
se correlaciona significativamente con el medido por PSG.

2. Evaluacidn de pacientes con sospecha de trastornos del ritmo circadiano.

La determinacion de los patrones de actividad circadiana con el actigrafo estd bien demostrada. Por este motivo, es
considerado el método de eleccion en la evaluacion y el diagndstico de los trastornos del ritmo circadiano, como son el
trastorno de avance de fase, trastorno de retraso de fase, la crono disrupcién asociada al trabajo a turnos, el sindrome
hipernictameral y el jet-lag.

3. Cuando la polisomnografia no estd disponible, la actigrafia estd indicada como método para estimar el
tiempo total de suefio en pacientes con sindrome de apnea-hipopnea durante el suefio (SAHS).

En este caso no se utiliza el actigrafo como Unica herramienta de diagndstico, sino asociado a la poligrafia respiratoria.
La actigrafia estima el tiempo total de suefio, lo que minimiza la subestimacion en el indice de apnea-hipopnea (IAH) al
compararlo con el tiempo del registro.

4, Caracterizacion de los patrones del ritmo circadiano o alteraciones del suefio en pacientes con insomnio,
incluyendo el insomnio asociado a la depresion.

Al igual que en las recomendaciones previas, la actigrafia muestra el patron de suefio-vigilia del paciente con queja de
insomnio

5. Determinacion de los patrones del ritmo circadiano y estimacion del tiempo medio de suefio en pacientes
con hipersomnia.

En los pacientes con hipersomnia, la actigrafia se utiliza como herramienta para valorar los periodos prolongados de reposo
y estimar el tiempo medio de suefio. Es clave en el diagndstico diferencial de la hipersomnia central con la privacién crénica
de suefio. En este sentido, la AAMS (4) aconseja realizar un registro de actigrafia la semana previa a realizar la PSG seguida
del test de latencias multiples de suefio (TLMS). Este test es sensible a la falta de suefio, por lo que un diario de suefio o un
estudio actigrafico nos ayuda a asegurar un patrén estable de suefio y de adecuada duracion.
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2.2. En la valoracion de la respuesta al tratamiento de los trastornos el suefio.

De la misma manera que el conocer los ritmos circadianos y los patrones de suefo-vigilia, son gran ayuda en la evaluacién
inicial de en los trastornos del ritmo circadiano y el insomnio. El conocer los cambios que se producen tras el tratamiento,
nos indican la respuesta al tratamiento de manera objetiva.

1. Evaluacion de la respuesta al tratamiento de pacientes con trastornos del ritmo circadiano.

2. Evaluacion de la respuesta al tratamiento de pacientes con insomnio, incluyendo el insomnio asociado a
la depresion.

2.3. En situaciones especiales.

Existen dos colectivos donde estudiar el suefio es mas complicado; los ancianos y los nifios. En el caso de los ancianos, la
actigrafia aporta como beneficio la posibilidad de valorar el suefio en su entorno natural, ya que en ocasiones no toleran la
estancia en una unidad de suefio. Por otro lado, en casos determinados, el anciano presenta una afectacién cerebral que
hace irreconocible el suefio en el electroencefalograma. En estos casos la actigrafia también puede ser de gran utilidad.
Al igual que en los ancianos, en los nifios existen situaciones en las que realizar una polisomnografia y/o interpretarla es
de gran dificultad, y aumenta exponencialmente, cuando estamos ante poblacion pediatrica especial. En estos casos la
actigrafia es una buena alternativa.

1. Caracterizacion y monitorizacion de los patrones de suefio y del ritmo circadiano y documentacion de la
respuesta al tratamiento, entre ancianos que viven en la comunidad. Sobre todo, si se combina con otras
medidas, como diarios de suefio y/o datos del cuidador.

2. Caracterizacion y monitorizacion de los patrones de suefio y de ritmo circadiano y documentacion de la
respuesta al tratamiento entre ancianos institucionalizados.

3. Descripcion de los patrones de suefio y documentacion de la respuesta al tratamiento en poblacion
pedidtrica normal (en los que la polisomnografia es dificil de realizar y/o interpretar) y poblacion pedidtrica
especial.

La AAMS no incluye los trastornos del movimiento como indicacion de actigrafia. No obstante, dada la habilidad de estos
dispositivos para la medicién del movimiento parece razonable pensar en su utilidad en este tipo de patologias. En cuanto
a los movimientos periddicos de las piernas durante el suefio (PLMS) existe controversia a la hora de validar la medicién de
los PLMS mediante actigrafia (5) entre los diferentes estudios realizados. Al comparar diferentes actigrafos con la PSG, hay
algunos estudios que encuentran una gran fiabilidad (6) de los PLMS, mientras que en otros existe una infraestimacion o
sobreestimacién de los movimientos de piernas (7). Estas diferencias son debidas a la gran variabilidad de la metodologia
de estos estudios, entre el tipo de actigrafo utilizado, el lugar de colocacidn del dispositivo en la extremidad inferior y el
método empleado en contar los PLMS. A pesar de la falta de evidencia, la actigrafia podria ser una futura alternativa, ya
gue es menos costosa y permite la medicidn de varias noches seguidas en su domicilio, siendo una ventaja dada la propia
variabilidad del trastorno.

También se ha utilizado la actigrafia como apoyo en el diagndstico y valoracion de la respuesta al tratamiento en nifios con
alteraciones del suefio, como parasomnias, movimientos ritmicos del suefio,... (8)

La actigrafia podria llegar a ser una herramienta diagndstica para el trastorno del comportamiento del suefio REM (TCSR). Al

estudiar pacientes con enfermedad de Parkinson con y sin TCSR en la practica clinica (9), la actigrafia tiene alta especificidad,
pero baja sensibilidad. Por lo que podria apoyar el diagndstico de TCRS en pacientes con sospecha clinica.
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3. APLICACION PRACTICA

En la practica clinica utilizamos el actigrafo como una herramienta de gran apoyo diagndstico y nos da informacién para
valorar la respuesta al tratamiento, principalmente en los trastornos del ritmo circadiano y el insomnio. Sin embargo,
no disponemos de una metodologia estandarizada para el procesamiento y analisis de los datos. Hay en el mercado una
variedad de monitores de actigrafia con distintos algoritmos de puntuacion. Se recomienda estar familiarizados con las
caracteristicas operativas y funcionamiento de cada dispositivo para su mejor interpretacion.

3.1. Programacion del actigrafo

Antes de colocar el actigrafo se debe programar para que se inicie la coleccion de datos. Para esto es necesario conectarlo al
ordenador a través de cable de USB, conexion Bluetooth?®,... dependiendo del dispositivo. Habitualmente se inicia el registro
de los datos inmediatamente, pero algunos actigrafos también se pueden programar para que este comience mas tarde.
Siempre es obligatorio comprobar el estado de la bateria.

3.2. Entrega y colocacion al paciente

Instrucciones al paciente

En primer lugar, se debe de explicar al paciente en que consiste la prueba que se le va a realizar, indicandole que el dispositivo
es un acelerometro que mide actividad y reposo, y que de manera indirecta nos proporciona informacion de apoyo sobre
posibles trastornos del suefio. Es de utilidad explicarles que es similar a los acelerémetros de los que que disponen los
“smart phones” aunque en este caso se trata de herramientas validadas y fiables para el estudio de los patrones vigilia/
suefio. Se recomienda proporcionar informacion clara, y mejor si es por escrito, de como debe usar el actigrafo.

Colocacion del actigrafo

Habitualmente el dispositivo se coloca en la mufieca del brazo no dominante. El hecho de ser la mano que menos se utiliza,
podria producir menos problemas y ademas ser menos molesto para el usuario. Sin embargo, diferentes estudios mostraron
que cualquier brazo puede ser utilizado, o incluso puede ser colocado en la pierna, como en los bebes.

El tiempo de registro éptimo para conocer el ciclo vigilia-suefio son dos semanas. Si se trata de un trabajador a turnos
es preferible que se incluyan los diferentes turnos de trabajo y tiempo de descanso en ese periodo. En ocasiones, no son
posibles periodos tan largos de estudio, dada la disponibilidad de los actigrafos y la demanda en la unidad, en ese caso no
debe ser inferior a 5 dias.

Uso de sensores de luz

Si el dispositivo utilizado dispone de sensor de luz, como ocurre en algunos modelos, es importante recordarle al paciente
que no lo cubra con la manga, para poder captar la exposicion a la luz con la mayor precision posible. En ocasiones, puede
ser necesario colocar el sensor de luz en un colgante o incluso en la montura de las gafas para valorar la iluminacion
ambiental con mayor fiabilidad.

3.3. Datos suplementarios para la interpretacion

El actigrafo es un dispositivo que proporciona datos objetivos. Ademas, dispone de un software que con diferentes algoritmos
estima periodos de reposo y actividad. Al validar estos registros de actigrafia con la polisomnografia, el Gold estandar para
estudiar el suefio, la concordancia ha sido significativa en patrones de suefio normal. Sin embargo, ante patrones atipicos
de suefio los errores de interpretacién automatica son mayores. Por este motivo, la informacién suplementaria al actigrafo
proporciona fiabilidad a la interpretacién de los resultados.
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Diario de suefio

El registro actigrafico debe acompafiarse siempre de un diario de suefio (10). El paciente debe anotar diariamente la hora
de acostarse y la de levantarse, asi como alguna actividad inusual o el tiempo en el cual se quita el dispositivo (durante la
ducha, o en la piscina,...). Los datos esenciales que debe recoger el diario de suefio que acompafie a la actigrafia son:

e Hora de acostarse

e Horaen que se durmio

e Horaen que se desperté por la mafiana

e Hora de levantarse

e Horade la siesta (si se durmid y tiempo que durd). Aunque algunos softwares registran datos sobre las siestas diurnas,
estos algoritmos no estan tan validados como en el suefio nocturno.

e Periodo de tiempo que se quito el dispositivo

e Circunstancias inusuales que pudieran alterar el patrén vigilia/suefio (enfermedad, cambios de uso horario, ...)

El diario de suefio debe colocarse en un lugar que permita recordar cada dia el cumplimentarlo. Cada noche se debe apuntar
lo que ha ocurrido durante el dia y cada mafiana lo que ha ocurrido por la noche. En el caso de que se trate de un nifio
pequefio, o una persona discapacitada, serd el tutor o el cuidador el que debera de cumplimentar el diario de suefio.

Marcador de eventos

Algunos dispositivos incluyen un botén marcador de eventos. Se debe concienciar al paciente de que este botdn es para
responder a una pregunta concreta, no para apagar ni reiniciar el dispositivo. En ocasiones puede sustituir al diario de
suefio. Puede ser usado para marcar la hora de acostarse y levantarse, el inicio y final de las siestas, los despertares durante
la noche, despertar precoz, el momento de quitarse el actigrafo, etc.

Es aconsejable indicarles que sélo utilicen el marcador de eventos en los casos que se especifican, y no en otro momento,
para evitar errores de interpretacion, incluso cuando se le ha olvidado hacerlo en el momento correcto.

Integrar la sefial actigrdfica con otras variables de monitorizacion circadiana (temperatura periférica y posicién)

El patrén actividad-reposo no es el Unico que se ha utilizado para valorar el ritmo de suefio. Tradicionalmente se ha utilizado
la temperatura central como marcador robusto del ritmo circadiano. Su medicién se ha realizado normalmente a través
de sondas rectales, lo que hace que sea incomodo para el paciente, empledndose cada vez menos. Como alternativa se ha
desarrollado dispositivos que miden la temperatura periférica. Se conoce que la temperatura distal tiene una correlacion
inversa a la central, pudiéndose registrar con un Unico dispositivo. De esta manera, se describe una nueva variable (11)
llamada TAP, que consiste en el analisis integrado de tres registros simultaneos, temperatura periférica (T), actividad motora
(A) y posicion corporal (P). La integracidn de variables minimiza los errores e incrementa la fiabilidad de los resultados.

3.4. Parametros de la actigrafia

Hay sistemas en los que el periodo de reposo/actividad se marca automaticamente cuando se abre el archivo permitiendo
su posterior edicidn. En otros softwares, el usuario debe puntuar manualmente los datos, seleccionando la configuracién y
el algoritmo apropiado para la poblacidn a estudiar. En algunos casos es necesario hacer ajustes en el umbral de actividad
para vigilia y suefio, la definicion de inicio de suefio o de episodios de despertar, segin lo permita la configuracion del
dispositivo.

Tras el analisis de los datos registrados se obtiene un actograma, grafico de los periodos puntuados, que muestra de forma
detallada y con colores las 24 horas del dia y los periodos de actividad-reposo, suefio-vigilia, y otros pardmetros como la luz
y/ temperatura segun el dispositivo. También se obtienen una tabla de datos de cada dia.

La mayoria de los dispositivos proporcionan datos de cantidad y calidad de suefio, como son latencia de suefio, tiempo en

16 GUIA DE ACTIGRAFIA EN LAS UNIDADES DE SUENO



GUIA DE ACTIGRAFIA EN LAS UNIDADES DE SUENO

cama (TIB), tiempo total de suefio (TST), nimero de despertares, eficiencia de suefio (SE) y vigilia tras el comienzo del suefio
o vigilia intrasuefio (WASQ), asi como el promedio de la hora de acostarse y hora de levantarse.

Se ha descrito otra manera de valorar el ritmo circadiano, utilizando variables ritmicas (12). Se estudia la regularidad del
ritmo a través de la estabilidad interdiaria (IS), la variacién a lo largo del dia mediante la variabilidad intradiaria (IV) y el
contraste de la noche y el dia por medio de la amplitud relativa (RA). Ademas, se calcula las 5 horas de menor actividad, L5, y
las 10 horas de mayor actividad, (M10) obteniéndose un promedio de cada variable, VL5 y VM10. Con todas estas variables,
obtenemos el indice cuantitativo del funcionamiento circadiano (CFl), que muestra de manera global la robustez del rimo
circadiano.

3.5. Informe de la actigrafia

Elinforme del registro debe seguir una guia estandarizada que nos permita comparar entre pacientes, o dentro de un mismo
paciente a través del tiempo. Se debe incluir: a) motivo de realizacidn y sospecha clinica, b) especificaciones técnicas del
equipo, como modelo del dispositivo y versidn, parametros y ajustes del software para la recopilacion de datos de actividad,
incluida la duracion de la época, la frecuencia de muestreo y el umbral alto, medio o bajo para datos de reposo/ actividad,
c) duracion del registro y si incluye fines de semana o periodo laboral/escolar o vacacional, d) lugar de realizacidn, si esta
institucionalizado o se ha producido una circunstancia especial, e) datos del diario de suefio, f) calidad técnica,

g) parametros obtenidos (se debe indicar si se hicieron correcciones manuales o se utilizé la puntuacion automatica del
software), h) interpretacion clinica y i) recomendaciones.

Dentro de los parametros obtenidos se incluye:

1. Variables del diario de suefio:
Hora de acostarse, de levantarse y TIB.

2. Variables actigrdficas:
La mayoria de actigrafos indican segun sus algoritmos el comienzo y final del suefio, el periodo de suefio, TST,
WASO y SE.
Ademds, dependiendo del dispositivo, se pueden incluir la latencia de suefio, despertares nocturnos, con su
frecuencia y duracion que nos indican de manera indirecta la fragmentacion del suefio, frecuencia y duracion de
siestas, y variables circadianas, como variabilidad intradiaria e interdiaria.

Ala hora de interpretar los datos de la actigrafia, nos encontramos con la dificultad de que no existen valores de normalidad
en la literatura. Por este motivo, a dia de hoy no podemos valorar la actigrafia de manera cuantitativa. Sin embargo, nos
apoyamos en los valores de normalidad de la PSG (13), considerando una latencia de suefio menor de 30 minutos, un TST
mayor de 7 horas y una SE mayor de 85 % dentro de la normalidad. Asimismo, hay que tener en cuenta la edad del paciente
y las necesidades de suefio en la etapa en la que se encuentra, ya que tanto la privacion como el exceso de suefio se asocian
con problemas de salud (14).

Para analizar los pardmetros ritmicos que obtenemos en algunos dispositivos, mencionados en el apartado anterior,
debemos conocer los valores de normalidad (11). La estabilidad interdiaria (IS) evalia la semejanza del ritmo circadiano
entre los diferentes dias del registro y su valor oscila entre 0, nula regularidad, y 1, perfecta regularidad entre los dias. La
variabilidad intradiaria (V) determina la alteracion que se produce en un ciclo de ritmo circadiano. Su valor oscila entre
0, nula y 2, maxima variabilidad. Un adulto sano tiene una IS de 0,6 aproximadamente y una IV menor de 1 (15). Otros
parametros indican cuando se produce el ciclo vigilia-suefio y si éste esta adelantado o atrasado. Mide las cinco horas de
menor actividad, calculando la hora media, que se llama L5, y las cinco horas de mayor temperatura periférica, M5, que
corresponde con el suefio. De la misma forma estima la vigilia, calculando las diez horas de mayor actividad y la hora media,
M10, y las diez horas de menor temperatura periférica, L10. En sujetos sanos la L5 es de 4:10+0:09 hh:mm y la M10 de
16:25+0:16 hh:mm (11). Ademas, disponemos de la amplitud relativa (RA), que no es mas que la diferencia que hay entre
M10 y L5, en términos de unidad, siendo 0 cuando no existe diferencia entre la vigilia y el suefio, y 1 cuando existe mayor
amplitud (Fig. 1). A partir de estos parametros se puede calcular un indice cuantitativo de funcionamiento circadiano (CFl)
cuyo valor oscila entre 0y 1. Un ritmo circadiano con un CFl > 0,6 se considera de buena calidad (11).
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Ejemplo:

Vardn de 51 afios que acude por hipersomnia. Entre los estudios se le realiza un registro actigrafico durante 7 dias, con los
siguientes resultados: IS 0,65, IV 0,001, RA 0,67, CFI 0,77, L5 03:24, M5 02:50, M10 10:54 y L10 13:25 (hh:mm). En este caso,
se objetiva que el paciente presenta una regularidad ritmica adecuada, con escasa variabilidad en cada ciclo y estable entre
los diferentes dias. La diferencia entre la vigilia y la noche y CFl dentro de la normalidad. En cambio, al valorar el momento
del dia en el que se produce el ciclo se objetiva un adelanto de fase de su ritmo circadiano, tanto al valorar las variables de
actigrafia, L5 y M10, como las de temperatura periférica, M5 y L10.

El=1 Estabilidad intradiaria El=0

Kk

Vi=0 Variabilidad intradiaria Vi=2

Onda media de temperatura Onda media de actividad

Fig.5 - Andlisis de los ritmos circadianos - retirado de - Madrid, J.A. - Ritmos, relojes y relojeros. Una introduccion a la
Cronobiologia. - Revista Eubacteria. Especial de Cronobiologia. N2 33. 2015. ISSN 1697-0071
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La actigrafia es una técnica que pretende caracterizar e

|II

patron de suefio” trabajando con algoritmos de patrones de
actividad-reposo. Estd indicada principalmente en el estudio de trastornos del ritmo circadiano e insomnio. Su principal
ventaja es permitir registros prolongados en el tiempo (semanas) lo cual es imposible conseguir con otras exploraciones
consideradas de maxima complejidad o “Gold estandar” realizadas en el laboratorio de suefio y que permiten un registro
objetivo de la actividad cerebral durante el suefio. (1)

4.1 Ventajas

1.

Una de las mayores ventajas del actimetro es la posibilidad de estudiar al paciente durante largos periodos de tiempo,
en su medio habitual, sin estar sometido a entornos y horarios fijados del laboratorio de suefio. Hay modelos resistentes
al agua, lo que permite un registro continuado incluso durante actividades deportivas, laborales. permitiendo una
identificacion perfecta de los periodos de actividad y reposo

Es un dispositivo pequefio, cdmodo y portatil. Se usa como un reloj en la mufieca del brazo no dominante, aunque
también se puede colocar en la pierna o en la cadera, segun su indicacion para evaluar alteraciones de movimiento,
PLMS o posicion.

Es mas econdmica que una polisomnografia. lo cual hace posible repetir la exploracién con frecuencia en diferentes
periodos de tiempo para caracterizar mejor el patron circadiano. Esto es util por ejemplo para comparar el ritmo
circadiano durante el periodo laboral y vacacional, controlar el seguimiento de tratamientos o en el caso de pacientes
con insomnio paraddjico, aportar datos objetivos que se pueden contrastar con las impresiones subjetivas del paciente..

Existen modelos con marcador de eventos, que ayudan a determinar con mejor precisién la hora de acostarse y
levantarse, despertares durante la noche, el periodo de siestas durante el dia o cualquier otro evento que nos interese,
siempre previa instruccion al paciente para que lo realice el marcado (2). También hay modelos dotados de algoritmos
para detectar que el dispositivo no esta en la mufieca y eliminar ese periodo del analisis del registro.

En aquellos dotados de sensor para captacién de luz, nos permite valorar/medir la exposicién del sujeto a la luz incluso
separado entre las diferentes longitudes de onda los cual serd de gran utilidad en el diagndstico y seguimiento de
alteraciones circadianas

Algunos mas complejos permiten ademas la deteccion de la curva de temperatura periférica. De esta manera podemos
caracterizar mejor el periodo de suefio del paciente y recomendar cambios de habitos al paciente si fuera oportuno.
Ademas de esto, la integracion de variables minimiza los artefactos e incrementa la fiabilidad de los resultados.

Puede evaluar de forma objetiva el impacto de intervenciones clinicas como el tratamiento cognitivo-conductual del
insomnio, la terapia luminica en el trastorno del ritmo circadiano o cambios y ajuste en el horario al trabajador por
turnos.

Proporciona informacién objetiva sobre los patrones de suefio de un paciente y la duracién de este previo al test de

latencia multiple de suefio. Valora si se ha restringido o ampliado de forma inusual el suefio evitando interpretaciones
y diagnésticos erréneos. (2)
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4.2 Desventajas

1.

Muchos estudios de investigacion han utilizado datos de la actigrafia para estimar medidas polisomnograficas tales
como el tiempo total de suefio (TTS) o el tiempo en vigilia después del inicio del suefio (WASO). Sin embargo, |la actigrafia
mide el movimiento de una extremidad y aunque puede ser muy sensible y existir hoy en dia algoritmos sofisticados
con distintas posibilidades de frecuencia de muestreo que pretenden estimar con precision otros parametros, no mide
los mismos pardmetros que un electroencefalograma. Por lo tanto, no mide el suefio como se define cominmente en
una polisomongrafia (PSG) y no mide la experiencia subjetiva del suefio como lo pueden hacer los diarios de suefio.
Estas medidas estdn sujetas a errores debido a la dificultad de distinguir entre periodos de suefio y periodos de retirada
de los sensores, o cuando el nivel de actividad fisica del individuo es muy erratica.

La actigrafia subestima generalmente la latencia del inicio del suefio porque muchos sujetos estan inactivos y despiertos
durante un periodo de tiempo antes del suefio definido por electroencefalografia y sobreestima el tiempo total de
suefio en comparacion con registros polisomnograficos.

Ante patrones atipicos de suefio los errores de interpretacion automatica son mayores. Por este motivo, la informacion
suplementaria que se obtiene con un diario de suefio proporciona fiabilidad a la interpretacion de los resultados.

Existe una falta de metodologia estandarizada para el procesamiento y analisis de datos, esto hace que sea a menudo
dificil la comparacion entre estudios y por tanto se cometan errores en la interpretacién de los resultados.

Existen diferencias en la forma en que se cuantifica el movimiento segun los algoritmos utilizados por los fabricantes.
Esto influye en la forma de estimar los distintos pardmetros que se obtienen en los registros. Por esto, es importante
estandarizar el uso de estos dispositivos. (3)

Siempre que sea posible, es preferible mas de una fuente de informacién, por ejemplo registro de actigrafia asociado
a marcador de eventos o a sensor de luz y registro de diario de suefio, lo que permite una interpretacion mas robusta
de los resultados de la actigrafia. Aunque el uso del sensor de luz de algunos dispositivos puede reducir la memoria
disponible y la duracién de la bateria, lo que puede suponer menos dias de grabacion.

En la valoracion de las siestas, se debe tener en cuenta que los algoritmos de puntuacion estan validados para la
estimacioén del suefio nocturno y no estan tan bien validados para la puntuacién del suefio durante el dia. Se recomienda
estar familiarizados con las caracteristicas operativas y funcionamiento de cada dispositivo para su mejor interpretacidn

En resumen podemos decir que la actigrafia es hoy en dia una herramienta util en el estudio y abordaje del suefio desde el
punto de vista multidisciplinar, ayuda a caracterizar los patrones de suefio del individuo durante largos periodos de tiempo,
siendo una herramienta de bajo coste y facil manejo que hace posible repetir la exploracion siempre que se considere
necesario, lo cual otorga un valor importante en el seguimiento de entidades tan frecuentes como el insomnio o las
alteraciones circadianas asi como la mala higiene de suefio, sin olvidar el parametro que estamos midiendo y que en ningun
caso sera una herramienta por si misma de diagndstico de ninguna patologia, sino que debe ser considerada siempre con
una vision amplia e integral.
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5.1 Diario de Sueiio

[MUESTRA | DIARIO DE SUENO NOMBRE:
FECHA
MEDICACION DORMIR
[Dia semana
1. ¢ A qué hora se acosto?  |22:30h
2.,A gue hora intenté 23:00n

3.¢ Cuanto tiempo cree que ha|
tardado en dormirse?

60 minutos

4.¢ Cudntas veces se ha

sin contar su 3 veces
liltimo despertar?
5.¢, Cuanto tiempo a tardado
en dormirse tras 40 minutos.
5. ¢ Cuanto tl_empo h_a estado o
len la cama sin dormir?
6., A qué hora se ha 07:00n
7.;,Se ha levantado antes de
Si
lo planeado?
[Muy mala
8. ¢ Co lificaria I: il
. ¢ Como calificaria la =
calidad de su suefio? guitasnie
[Buena
[Muy buena
C Tengo frio
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AGENDA DE SUENO

Nombre

DATA

20

21

22

232411 |2 |3 |4

10

11

12

13 (14 |15 |16 |17 [18 |19 [Medicacién [Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

DATA

20

21

22

232411 |2 |3 |4

10

11

12

13114 (15|16 |17 |18 |19

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

DATA

20

21

22

23(241 [2 (3 |4

10

11

12

13114 ]15]16 |17 |18 |19

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

DATA

20

21

22

232411 |2 |3 |4

10

11

12

13114 [15|16 |17 |18 |19

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sdbado

Domingo

Hora de apagar la luz

24

1

Hora de encender la luz
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ACTIGRAFIA Y DIARIO DE SUENO

Instrucciones para llenar:

1. Anote la fecha, dia de la semana y el tipo de dia (trabajo, colegio, descanso, vacaciones);

2. Poner la letra C en la plaza si se a tomado café o otras bebidas con cafeina; colocar una M si usted he tomado una medicina; poner una A si usted he bebido alcohol; poner una E si hizo
ejercicio; circulo el dia y la hora de poner el actigrafo la primera vez;

3. Si se quita la actigrafo por alguna razén, poner una cruz en la casilla correspondiente al tiempo sin el instrumento;

4. Ponga una linea vertical en la plaza cuando es hora de dormir y una otra cuando se despierta; pintar la plaza correspondiente al periodo en que usted cree que ha estado durmiendo
durante la noche o el dia (siestas);

5. Deje los cuadrados en blanco para mostrar, estando despierto por la noche y / o durante el dia.

Ejemplo: Lunes trabajé y en mi hora de comer fue hacer jogging (13:00). He puesto el actigrafo a las 16h. De las 18 a las 19 retiré el actigrafo pues estaba nadando en la piscina. Tomé un vaso de vino en la cena
(20h) y me quedé dormido viendo la television de 21h a 22h. Me fue a la cama a las 23:00 y me quedé dormido alrededor de la medianoche. Me desperté a las 4:00 y tenia dificultades para volver a dormir. Me
quedé dormido y desperté de nuevo en 05:30-08:00. Tomé café y medicina y me fue a trabajar.

Dia de la Tipo de

Fecha dia 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | O1h | 02h | 03h | 04h | O5h | 06h | O7h | 08h | 09h | 10h | 11h
Ejemplo Lunes Trabajo E O X A | I\SI

-

2

©

£

L)

o~

2

©

E
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5.2 Actigrafias:

Actigrafias: Normal Sleeper

1 Subject ID: Normal Sleeper
DOB: 01-01-1965
Actogram:
| i 7% |
1 — 7T T T
12:00 20:00 00:00 06:00 12:00

segunda-feira
03-11-1997
Day 1

terca-feira

04-11-1997 \
Day 2 HMM‘LM.L;.:-.-. '.IL

| T [
ta-fei o
et 150 Vil EEEE ”
Da\l"‘ 3 - I .‘Illﬂl - n o A . .I!I mrm

o

ainziers Lt T
SESAPAPTONTINN (19" | 1 W00 TR P SR i oul| N NP

T

ta-fei

oo EEEEEE
pays T et et e s N

Al HEEE N
sabado .. .... .
os-11-1907 | || || ilhm HEEN
oorts 4l umjhﬂﬂll.l l.uh

i EEEEEE
domi |
|:|9-1T-n1“;g;f | | f l | ....
Day 7 &mﬂmu@m i m

I 1 I
12:00 18:00 00:00 EIE.EIEI 1 E.EIEI

Legend:  [gllactivity Fiwhite Light GiRed Light GklGreen Light GkdBlue Light

.Rest .Sleep .Excluded Custnm ESIeepN\Fake EOﬁWrist mMarker

Activity Scale: 4161/0, White Light Scale: 32000,0/0,1
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Actigrafia: Retraso de fase

1 Subject ID: Delayed Sleep
Phase
DOB: 01-01-1983
Actogram:
I i =k I
S S e e e I s e e o e e e BN B m e s e e e L
12:00 20:00 0000 0g:00 12:00
terca-feira |
01-01-2002
Day 1

quarta-feira
02-01-2002
Day 2

quinka-feira
03-01-2002
Day 3

sexta-feira |
04-01-2002 I
Day 4

sdbadn
05-01-2002
Day 5

domingo
0&-01-2002
Day &

sequnda-feira
07-01-2002
Day 7

I 1 I | I
12:00 18:00 00:00 06:00 12:00

Legend:  [iliactivity [ lwhite Light GklRed Light GklGreen Light GlBlue Light
E‘Rest .Sleep .Excluded Custnm ESIeepN‘u’ake EDﬁWrist mMarker

Activity Scale: 1250/0
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Actigrafia: Insomnio

1 Subject ID: Insomniac
DOB: 23-04-1981
Actogram:
I i =% I
7
12:00 20:00 00:00 06:00 12:00

quinta-feira
05-02-2007
Day 1

sexta-feira
09-02-2007
Day 2

sabado
10-02-2007
Day 3 |

domingo

11-02-2007 |
Day 4 m

segunda-feira
12-02-2007
Day &

terca-feira
13-02-2007
Day &

quarta-feira
14-02-2007
Day 7

I
12:00

1 I I I
18:00 00:00 06:00 12:00

Legend:

.Rest .Sleep .Excluded Custom ESIeehWake EOﬁWrist mMarker

whlactivity  Filwnite Light  BklRed Light BlGreen Light EilBiue Light
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Actigrafias: Non — entrained Free Running
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